特定电磁波治疗舱招标参数
1、电源条件：AC220V±22V、50Hz±1Hz
*2、波长范围： 辐射器发射的能量应主要分布在4μm~15μm波长范围内
3、特定电磁波治疗舱配有定时装置，达到预定工作时间后加热器应立即停止工作，并发出声或光提示，定时误差不大于±1min
4、过热保护：加热器应具有过热保护装置
*5、辐射器输出控制：辐射器输出设置4功能区，每功能区可独立使用或联合使用；辐射器输出设置10档位
6、加热器的指示：加热器的运行状态可通过治疗舱内显示屏实时显示
7、连续工作时间：在额定电压下使用，正常连续工作时间应不低于8h
*8、一体化控制系统：滑动控制面板亮度调节键，屏幕亮度的明暗应改变；电动门设置，一键开关；新风调节系统，保持舱内外空气循环；单面落地透明窗
9、舱体尺寸：≥1100宽*1100深*1850高（mm)
10、整机免费质保≥5年
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