招标参数
[bookmark: _GoBack]我院手术室威孚莱钬激光手术系统（钬激光灯泡）维修参数要求：
品牌：威孚莱
型号：AURIGA XL/4007
故障：激光放电管老化、离子包失效、过滤器失效（以上故障仅作为参考，实际故障可到现场查看）
更换配件：1、激光放电管2、离子包 3、过滤器（以上更换配件仅供参考，以实际更换配件为准）                
要求：维修更换配件为全新原装件
质保：1、激光放电管100万次脉冲 
2、 离子包质保1年
3、 过滤器质保1年

